
ANIMOS

簡易プロトコール

monofas@animos.co.jp  
Tel : 048-606-2892

MonoFas®

バクテリアゲノム DNA抽出キットⅦ

ゲノムDNA

10,000 rpm, 1 min.

Buffer C7 300 μL

吸着

洗浄 1

溶出

洗浄 2

溶解

10,000 rpm, 1 min.

13,000 rpm, 1 min.

13,000 rpm, 1 min.

Buffer D7 300 μL

1)グラム陽性菌培養液～ 600 μLを遠心チューブに入れる

[保証期間 ： 1年間（未開封）]

① 15,000 rpm, 2 min. 後上清を捨てる

② Buffer AP7 200 μL 懸濁（ボルテックス）

③ RNase A  2.0 μL, 40℃, 15 min.

懸濁（ボルテックス）

④ Proteinase K   10 μL,  60℃, 10 min.

懸濁（ボルテックス）

⑤ Buffer B7 200 μL,  75℃,   5 min.

懸濁（ボルテックス）

⑥ 100 %エタノール 200 μL

懸濁（ボルテックス）、数秒間スピンダウン

マイクロ遠心チューブに付替え
Buffer E7 20～100 μL
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MonoFas®

バクテリアゲノム DNA抽出キットⅦ

ゲノムDNA

10,000 rpm, 1 min.

Buffer C7 300 μL

吸着

洗浄 1

溶出

洗浄 2

溶解

10,000 rpm, 1 min.

13,000 rpm, 1 min.

13,000 rpm, 1 min.

Buffer D7 300 μL

2)グラム陰性菌培養液～ 250 μLを遠心チューブに入れる

[保証期間 ： 1年間（未開封）]

① 15,000 rpm, 2 min. 後上清を捨てる

② Buffer A7 200 μL 懸濁（ボルテックス）

③ Proteinase K   10 μL,  60℃, 10 min.

懸濁（ボルテックス）

④ Buffer B7 200 μL,  75℃,   5 min.

懸濁（ボルテックス）

⑤ 100 %エタノール 200 μL

懸濁（ボルテックス）、数秒間スピンダウン

マイクロ遠心チューブに付替え
Buffer E7 20～100 μL


